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Резюме. Проведено исследование спектров флуоресценции здоровой ткани зуба в сравнении 

с тканью, пораженной кариесом. Исследование проводилось на 7 экстрагированных зубах, кото-

рые хранились в физрастворе. Длина волны излучения составила 684 нм.  
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Resume. A study of fluorescence spectra of healthy tooth tissue compared to tissue affected by 

caries. Trials carried out on 7 extracted teeth, which had been stored in the physiological solution. The 

emission wavelength was 684 nm. 
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Актуальность. Диагностика начальных стадий фиссурного и аппроксималь-

ного кариеса вызывает объективные затруднения. Так применение для этой цели 

рентгенографии и трансиллюминации характеризуется низкой чувствительностью. 

Диагностическое препарирование связано с удалением потенциально здоровых тка-

ней. Раскрытие межзубных промежутков с помощью сепарационных колец требует 

дополнительного посещения и сопровождается болезненными ощущениями у паци-

ента [1]. 
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Применение метода изучения флуоресценции твердых тканей является безбо-

лезненным, неинвазивным и позволяет провести диагностику начальных стадий ка-

риеса за несколько минут [2, 3]. 

В настоящее время в Республике Беларусь сертифицирован лишь один аппа-

рат, работающий по данной технологии – «VistaProof» (световая флуоресценция), 

имеющий высокую стоимость. 

В связи с этим актуальны исследования в данной области для разработки и со-

здания конкурентного по цене отечественного прототипа аппарата, анализирующего 

флуоресценцию патологически измененных тканей зуба. 

Цель: изучить флуоресценцию пораженных кариозным процессом твердых 

тканей зуба. 

Задачи: 

1. Сопоставить флуоресценцию здоровых и пораженных кариесом тканей зуба 

in vitro. 

2. Оценить необходимость удаления зубных отложений перед флуоресцентной 

диагностикой. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе НИИ "Институт 

прикладных физических проблем им. А. Н. Севченко" БГУ. 

Исследование проводилось на 7 экстрагированных зубах, твердые ткани кото-

рых были поражены кариозным процессом различной степени тяжести. После уда-

ления зубы хранились в физрастворе. Определены исходная флуоресценция твердых 

тканей зубов и флуоресценция после удаления зубных отложений (на визуально ин-

тактных и пораженных кариесом участках). Полученные данные обработаны мето-

дом описательной статистики с помощью программы «Statistica 10». 

Для исследования был использован полупроводниковый лазер длиной волны 

684 нм и мощностью на выходе 10 мВт. Подвод возбуждающего излучения к иссле-

дуемому объекту и регистрация флуоресценции осуществлялись с помощью оптиче-

ского волокна. 

Сбор флуоресценции реализован с помощью световода. Блок фотоприемника 

включает в себя многоэлементный линейный фоторедактор (DA300) типа Sony 

ILX511 и плату регистрации. Управление спектрометром осуществляется ПЭВМ с 

соответствующим программным обеспечением. Программа написана в среде про-

граммирования Delphi для работы под управлением MS Windows. 

С помощью разработанного спектрометра можно определять относительную 

интенсивность свечения и анализировать форму спектров. 



70-я Международная научно-практическая конференция студентов и молодых учёных  

"Актуальные проблемы современной медицины и фармации - 2016" 

 

Сборник материалов конференции 

 

1606 

Результаты и их обсуждение. Различие спектров фотолюминесценции здоро-

вой ткани и ткани, пораженной кариесом, было установлено с помощью аргонового 

лазера с длиной волны 514,5 нм (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Спектры фотолюминесценции кариеса и нормальной ткани зуба при возбужде-

нии излучением аргонового лазера 514,5 нм 

 

Ниже представлены графические зависимости длины волны излучения лазера 

(ось абсцисс) по отношению к длине волны флуоресценции (ось ординат) для здоро-

вой ткани зубов и для участков, пораженных кариозным процессом (рисунок 2, 3, 4). 
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Рисунок 2 – Сравнение флуоресценции здоровой ткани и ткани, пораженной кариозным 

процессом в зубе №1 

 

 
Русинок 3 – Сравнение флуоресценции здоровой ткани и ткани, пораженной кариозным 

процессом в зубе №2 
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Рисунок 4 – Сравнение флуоресценции здоровой ткани и ткани, пораженной кариозным 

процессом в зубе №3 

 

Полученные данные по всем 7 зубам были обработаны статистически с опре-

делением достоверности различий по критерию Манна-Уитни (U) (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Сравнение медиан, 1-го и 3-го квартилей выборок (здоровой ткани, ткани, по-

раженной кариесом и неочищенной поверхности зуба) 

 

Медианы выборок для: 

 кариеса = 1141 нм (852; 2284); 

 здоровой ткани = 182 нм (126,25; 249,75); 

 неочищенной интактной поверхности = 276 нм (234,9; 390). 

Критерий Манна-Уитни (U), определяющий достоверность различий в срав-

нении с визуально здоровой тканью: 

 U (кариес) = 0, Uкр. = 19, p≤0.01; 

 U (неочищенной интактной поверхности) = 10, Uкр. = 10, p≤0.05. 
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Выводы: 

1 Спектр флуоресценции визуально пораженных кариесом тканей зуба в 6,3 

раза больше спектра флуоресценции визуально интактных тканей (p≤0,01). 

2 Наличие зубных отложений достоверно увеличивает спектр флуоресценции, 

что определяет необходимость обязательного очищения зубов перед флуоресцент-

ной диагностикой (p≤0,05). 
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