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По данным Всемирной организации здра-
воохранения Staphylococcus aureus стоит 

во главе списка бактерий, которыми наиболее час-
то заражаются в больницах. Стафилококк является 
причиной множества заболеваний человека, вклю-
чая сердечные (эндокардит и перикардит), опорно-
двигательного аппарата (остеомиелит и инфекцион-

ный артрит). При поражении слизистых развивают-
ся конъюнктивиты, стоматиты, отиты и энтериты. 
На коже и в мягких тканях стафилококк способ-
ствует появлению фурункул, карбункул, пиодермий, 
абсцессов, флегмон, панариций и целлюлитов. 
Инфицирование может также происходить при на-
рушении обычных правил гигиены. Увеличение ко-
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личества заболеваний, в развитии которых при-
нимают участие стафилококки, объясняется умень-
шением действия антибактериальных препаратов 
по отношению к микроорганизмам и изменением 
свойств возбудителей, ослаблением иммунитета 
в условиях техногенного прессинга, при этом бо-
лезнь нередко принимает затяжное течение [1].

Огромный риск инфицирования стафилокок-
ком при использовании внутривенных катетеров 
и других медицинских устройств, контактирующих 
с внутренней средой организма. Фактором риска 
является и искусственная вентиляция легких [2, 3].

Поэтому своевременное обнаружение источ-
ников микробного загрязнения, а также контроль 
микробной контаминации воздуха помещений 
организаций здравоохранения разных классов 
чистоты может обеспечить принятие необходимых 
мер, направленных на предупреждение распро-
странение болезней и является важным компо-
нентом в системе мероприятий профилактики 
заболеваний человека, вызываемых микроорга-
низмами [4].

В настоящее время количество колоний Sta- 
phylococcus aureus в 1 м3 воздуха в организациях 
здравоохранения регламентируются гигиениче-
ским нормативом «Допустимые значения сани-
тарно-микробиологических показателей воздуш-
ной среды помещений учреждений здравоохране-
ния разных классов чистоты» (утв. постановлением 
Министерства здравоохранения от 5 июля 2017 г. 
№ 73), а также с 6 июня 2021 г. вступило в силу 
постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 25 января 2021 г. № 37 «Об утверж-
дении гигиенических нормативов». Для контроля 
выполнения гигиенических нормативов разрабо-
таны методы выявления Staphylococcus aureus 
в воздушной среде помещений организаций здра-
воохранения [5]. 

Цель исследования. Моделирование микроб-
ных аэрозолей для апробации методов выявления 
бактерий вида Staphylococcus aureus в воздушной 
среде помещений организаций здравоохранения.

Материалы и методы

Перед проведением модельного эксперимен-
та пробы воздуха отбирали в помещениях орга-
низаций здравоохранения перед началом рабо-
чего дня, а также во время работы в присутствии 
сотрудников организации здравоохранения и па-
циентов. Для отбора проб воздуха аспирацион-
ным методом использовали пробоотборник воз-
духа SAS SUPER 100 (PBI International, Италия), 
219 отверстий в аспирационной насадке пробо-

отборника, объем отбираемого воздуха соста-
вил 250–1000 дм3. 

При отборе воздуха в объеме 1000 дм3 на чаш-
ках Петри наблюдался обильный рост микро- 
организмов, сходных по морфологии со стафило-
кокком. Проведенная видовая идентификация по-
зволила установить, что данные микроорганизмы 
являлись представителям родов Staphylococcus, 
Kocuria и Micrococcus обитающие на кожных по-
кровах и слизистых человека. Однако, большое 
число колоний вызывало затруднение при под-
счете их числа, а также не позволяло визуализи-
ровать зоны лецитиназной активности, являю-
щиеся одним из дифференциально-диагностиче-
ских признаков вида Staphylococcus aureus. 

При отборе 250 дм3 воздуха эти затруднения 
не отмечались, однако подобный подход на прак-
тике имел ряд недостатков, таких, как повышение 
расхода питательных сред и лабораторной посу-
ды, увеличение времени отбора. Так как для отбо-
ра 1000 дм3 воздуха требовалось взять 4 пробы 
по 250 дм3, соответствующее число чашек Петри 
было необходимо поместить в аспиратор. Про- 
цедура замены чашки в приборе была связана 
со снятием крышки аспиратора, обработкой про-
боотборника дезинфицирующими средствами и до-
полнительными манипуляциями для поддержания 
асептических условий, что продлевало процесс 
отбора воздуха на 3–5 мин. Таким образом, было 
установлено, что оптимальный объем отбираемого 
воздуха для контроля соблюдения гигиеническо-
го норматива по содержанию для Staphylococcus 
aureus в 1 м3 составлял 500 дм3 на 2 чашки. 
Данное количество отбираемого воздуха позво-
ляло осуществлять подсчет колоний с учетом их 
морфологии.

Для получения дополнительной информации 
о возможности микробиологического загрязнения 
поверхностей, медицинского оборудования, опера-
ционного поля, изделий медицинского назначения 
бактериями вида Staphylococcus aureus, присут-
ствующими в воздухе использовали седимента-
ционный способ. Однако данный способ фактиче-
ски является качественным, так как полученные 
с его помощью результаты не могут быть исполь-
зованы при расчете количества Staphylococcus 
aureus в единице объема воздуха помещения.

Контроль микробной обсемененности возду-
ха помещений позволил установить количество 
обираемых проб воздуха в зависимости от пло-
щади помещения: 1 проба воздуха в помещениях 
до 15 м2 и не менее 2 проб воздуха в помеще-
ниях от 15 м2.
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В наших исследованиях было использовано 
3 селективные питательные среды: Байрд-Паркер 
агар, желточно-солевой агар и маннит-солевой 
агар, а также 2 несективные питательные среды: 
МПА и ТСА. На среде Байрд-Паркер бактерии вида 
Staphylococcus aureus росли в виде черных бле-
стящих выпуклых колоний диаметром 1–1,5 мм, 
окруженных прозрачной зоной лецитиназной 
активности. На желточно-солевом агаре Staphy-
lococcus aureus образовывал круглые, слегка воз-
вышающиеся над поверхностью агара колонии 
с ровными краями диаметром 2–2,5 мм, окрашен-
ные в желтый или белый цвет, окруженные прозрач-
ной зоной лецитиназной активности. На маннит-
солевом агаре колонии, окруженные желтыми 
зонами, свидетельствовали о способности Staphy- 
lococcus aureus ферментировать маннит.

На недифференцированных средах МПА и ТСА 
помимо характерных для Staphylococcus aureus 
округлых колоний желтого и белого цвета, отме-
чался рост схожих по морфологии колоний, при-
надлежащих к видам микроорганизмов, обита- 
ющих на коже человека, таких как K. rhizophila, 
S. epidermidis, M. luteus. Также наблюдался рост 
колоний сапрофитных бактерий; ползучих колоний 
споровых микроорганизмов, плесневых и дрожже-
вых грибов.

Вышеперечисленное позволило обосновать 
перечень питательных сред, объемы отбираемо-
го воздуха, а также способы отбора проб воздуха.

В закрытом ламинарном боксе создавали аэро-
золь микроорганизмов из суспензии плотностью 
103 КОЕ/мл. Создание мелкодисперсного жидко-
го микробного аэрозоля проводили путем поэтап-
ного последовательного распыления с помощью 
небулайзера в течение 1 минуты [6]. Для про- 
ведения исследований использовали штаммы 
S. aureus ATCC 6538, изолят S. aureus ЦГЛМ-1-2019 
и смесь штаммов, выделенных в ходе мониторинга 
воздушной среды помещений организаций здра-
воохранения. 

Для приготовления смеси штаммов использо-
вали суточные культуры микроорганизмов. Штам-
мы отсеивали на мясопептонный агар с 0,1 % глю-
козы и 0,2 % дрожжевого экстракта и инкубировали 
в термостате при 37 ± 1 ºС в течение 18–24 часов. 
Для получения смеси штаммов в 100 мл фосфатно-
буферного раствора вносили суспензию моно-
культур в равных долях (по 0,1 мл) и выдержива-
ли при комнатной температуре в течение 24 ч. 
Конечная концентрация микроорганизмов в су-
спензии составляла 103 КОЕ/мл. 

В модельном эксперименте проводили отбор 
проб воздуха в количестве 500 дм3 при помо- 
щи пробоотборника воздуха SAS SUPER 100 
(PBI International, Италия) на поверхность Байрд-
Паркер агара, желточно-солевого агара и маннит-
солевого агара.

Перед каждым отбором воздуха аспиратор 
обрабатывали спиртом и устанавливали подго-
товленную чашку Петри со средой, прибор за-
крывали, не допуская соприкосновения снимае-
мой с чашки крышки прибора со средой. 

После отбора пробы воздуха пробоотборник 
открывали, быстро снимали чашку Петри и закры-
вали крышкой от данной чашки. Чашки Петри по-
мещали в термостат и инкубировали при темпера-
туре (37 ± 1) ºС. Результаты учитывали в два эта-
па. Первый этап проводили через 48 ч с начала 
инкубации. Если подсчет вызывал затруднение 
из-за слабовыраженного роста колоний, то тер-
мостатирование продлевали еще на 24 ч. 

Результаты и обсуждение

Испытания в закрытом ламинарном боксе 
показали, что при объеме отбираемого воздуха 
500 дм3 между двумя операторами получилась 
высокая сходимость результатов.

Перерасчет количества выросших колоний 
на каждой чашке Петри в количество микро- 
организмов в отобранном объеме воздуха осу-
ществляют с использованием таблицы коррекции 
подсчета колоний, приведенной в руководстве 
пользователя к пробоотборнику воздуха.

Результаты модельного эксперимента в ла-
минарном боксе при отборе 500 дм3 воздуха 
приведены в таблицах 1–12.

На агаризованной среде Байрд-Паркер бак-
терии вида Staphylococcus aureus росли в виде 
черных блестящих выпуклых колоний диаметром 
1–1,5 мм, окруженных прозрачной зоной леци-
тиназной активности.

На желточно-солевом агаре бактерии вида 
Staphylococcus aureus образовали круглые, слегка 
возвышающиеся над поверхностью агара колонии 
с ровными краями диаметром 2–2,5 мм, окра-
шенные в желтый или белый цвет, окруженные 
прозрачной зоной лецитиназной активности.

На маннит-солевом агаре колонии, окружен-
ные желтыми зонами, свидетельствовали о спо-
собности Staphylococcus aureus ферментировать 
маннит.

После инкубации чашек Петри с селективной 
средой Байрд-Паркер агар, на которые распылялся 
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аэрозоль, содержащий смесь штаммов микро-
организмов наблюдался рост разных по морфо-
логии колоний. На чашках Петри выявлялись 
черные, блестящие, выпуклые колонии в диамет-
ре 1–5 мм, с узкими белыми краями, окружен-
ные прозрачной зоной лецитиназной активности 

шириной 2–5 мм, также черные, блестящие коло-
нии неправильной формы и очень мелкие, серые 
колонии, без прозрачной зоны.

Для подтверждения Staphylococcus aureus де-
лали мазки и окрашивали по Граму. Стафилококки 
по Граму окрашивались положительно и имели 

Таблица 1. Результаты модельного эксперимента в ламинарном боксе при отборе 500 дм3 воздуха, 
содержащего микроорганизмы S. aureus ATCC 6538

Номер 
отбора

Оператор А Оператор В

количество микроорганизмов 
в 500 дм3 воздуха (КОЕ)

количество колоний с учетом 
перерасчета по Таблице коррекции 

подсчета колоний (КОЕ) 

количество микроорганизмов 
в 500 дм3 воздуха (КОЕ)

количество колоний с учетом 
перерасчета по Таблице коррекции 

подсчета колоний (КОЕ) 

№ 1 114 160 122 178
№ 2 112 156 118 169
№ 3 109 150 110 152
№ 4 109 150 126 187
№ 5 126 187 98 130
№ 6 97 128 118 169
№ 7 123 180 130 196
№ 8 125 185 114 160
№ 9 112 156 122 178
№ 10 107 146 98 130

Таблица 2. Результаты модельного эксперимента в ламинарном боксе при отборе 500 дм3 воздуха, 
содержащего микроорганизмы S. aureus ЦГЛМ-1-2019

Номер 
отбора

Оператор А Оператор В

количество микроорганизмов 
в 500 дм3 воздуха (КОЕ)

количество колоний с учетом 
перерасчета по Таблице коррекции 

подсчета колоний (КОЕ) 

количество микроорганизмов 
в 500 дм3 воздуха (КОЕ)

количество колоний с учетом 
перерасчета по Таблице коррекции 

подсчета колоний (КОЕ) 

№ 1 92 119 109 150
№ 2 89 114 93 121
№ 3 100 133 98 130
№ 4 89 114 79 98
№ 5 95 124 80 99
№ 6 84 106 90 116
№ 7 90 116 95 124
№ 8 89 114 76 93
№ 9 93 121 104 141
№ 10 86 109 72 87

Таблица 3. Результаты модельного эксперимента в ламинарном боксе при отборе 500 дм3 воздуха, 
содержащего микроорганизмы S. aureus ATCC 6538

Номер 
отбора

Оператор А Оператор В

количество микроорганизмов 
в 500 дм3 воздуха (КОЕ)

количество колоний с учетом 
перерасчета по Таблице коррекции 

подсчета колоний (КОЕ) 

количество микроорганизмов 
в 500 дм3 воздуха (КОЕ)

количество колоний с учетом 
перерасчета по Таблице коррекции 

подсчета колоний (КОЕ) 

№ 1 102 137 92 119
№ 2 100 133 94 122
№ 3 98 130 102 137
№ 4 95 124 92 119
№ 5 97 128 106 144
№ 6 93 121 90 116
№ 7 99 131 105 142
№ 8 106 144 103 139
№ 9 99 131 96 126
№ 10 104 141 91 117
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шарообразную форму, располагались в виде 
скоплений, напоминающих гроздья винограда. 
Выделенную чистую культуру исследовали на нали-
чие фермента плазмокоагулазы, а также пересе-
вали на среду Гисса с маннитом или мальтозой, 

разлитую высоким столбиком (посев производили 
уколом петли). Рост стафилококка на среде Гисса 
с маннитом или мальтозой сопровождался фер-
ментацией или окислением углевода, а также 
изменением цвета среды.

Таблица 4. Результаты модельного эксперимента в ламинарном боксе при отборе 500 дм3 воздуха, 
содержащего микроорганизмы S. aureus ЦГЛМ-1-2019

Номер 
отбора

Оператор А Оператор В

количество микроорганизмов 
в 500 дм3 воздуха (КОЕ)

количество колоний с учетом 
перерасчета по Таблице коррекции 

подсчета колоний (КОЕ) 

количество микроорганизмов 
в 500 дм3 воздуха (КОЕ)

количество колоний с учетом 
перерасчета по Таблице коррекции 

подсчета колоний (КОЕ) 

№ 1 104 141 102 137
№ 2 99 131 108 148
№ 3 106 144 97 128
№ 4 101 135 99 131
№ 5 107 146 105 142
№ 6 98 130 102 137
№ 7 98 130 110 152
№ 8 109 150 99 131
№ 9 97 128 106 144
№ 10 104 141 102 137

Таблица 5. Результаты модельного эксперимента в ламинарном боксе при отборе 500 дм3 воздуха, 
содержащего микроорганизмы S. aureus ATCC 6538

Номер 
отбора

Оператор А Оператор В

количество микроорганизмов 
в 500 дм3 воздуха (КОЕ)

количество колоний с учетом 
перерасчета по Таблице коррекции 

подсчета колоний (КОЕ) 

количество микроорганизмов 
в 500 дм3 воздуха (КОЕ)

количество колоний с учетом 
перерасчета по Таблице коррекции 

подсчета колоний (КОЕ) 

№ 1 99 131 89 114
№ 2 101 135 86 109
№ 3 98 130 98 130
№ 4 107 146 107 146
№ 5 87 110 99 131
№ 6 105 142 102 137
№ 7 110 152 97 128
№ 8 105 142 105 142
№ 9 98 130 98 130
№ 10 103 139 107 146

Таблица 6. Результаты модельного эксперимента в ламинарном боксе при отборе 500 дм3 воздуха, 
содержащего микроорганизмы S. aureus ЦГЛМ-1-2019

Номер 
отбора

Оператор А Оператор В

количество микроорганизмов 
в 500 дм3 воздуха (КОЕ)

количество колоний с учетом 
перерасчета по Таблице коррекции 

подсчета колоний (КОЕ) 

количество микроорганизмов 
в 500 дм3 воздуха (КОЕ)

количество колоний с учетом 
перерасчета по Таблице коррекции 

подсчета колоний (КОЕ) 

№ 1 98 130 100 133
№ 2 102 137 95 124
№ 3 87 110 105 142
№ 4 105 142 97 128
№ 5 100 133 104 141
№ 6 87 110 109 150
№ 7 102 137 98 130
№ 8 97 128 102 137
№ 9 102 137 107 146
№ 10 106 144 98 130
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Таблица 7. Результаты модельного эксперимента 
в ламинарном боксе при отборе 500 дм3 воздуха, 

содержащего микроорганизмы 
K. rhizophila ЦГЛМ-2-2019, S. aureus ЦГЛМ-1-2019, 

S. epidermidis ЦГЛМ-15-2019

Номер 
отбора

Оператор А Оператор В

количество микроорганизмов 
в 500 дм3 воздуха (КОЕ)

количество микроорганизмов 
в 500 дм3 воздуха (КОЕ)

№ 1 114 (31 с лецит.акт.) 98 (19 с лецит.акт.)
№ 2 98 (25 с лецит.акт.) 116 (38 с лецит.акт.)
№ 3 120 (42 с лецит.акт.) 112 (45 с лецит.акт.)
№ 4 124 (39 с лецит.акт.) 109 (40 с лецит.акт.)
№ 5 118 (27 с лецит.акт.) 111 (41 с лецит.акт.)
№ 6 112 (35 с лецит.акт.) 90 (29 с лецит.акт.)
№ 7 96 (25 с лецит.акт.) 113 (45 с лецит.акт.)
№ 8 116 (39 с лецит.акт.) 106 (45 с лецит.акт.)
№ 9 123 (48 с лецит.акт.) 114 (52 с лецит.акт.)
№ 10 115 (47 с лецит.акт.) 118 (39 с лецит.акт.)

Таблица 8. Результаты модельного эксперимента 
в ламинарном боксе при отборе 500 дм3 воздуха, 

содержащего микроорганизмы 
S. aureus ATCC 6538, K. rhizophila ЦГЛМ-2-2019, 

S. epidermidis ЦГЛМ-15-2019

Номер 
отбора

Оператор А Оператор В

количество микроорганизмов 
в 500 дм3 воздуха (КОЕ)

количество микроорганизмов 
в 500 дм3 воздуха (КОЕ)

№ 1 99 (27 с лецит.акт.) 107 (36 с лецит.акт.)
№ 2 98 (23 с лецит.акт.) 102 (30 с лецит.акт.)
№ 3 102 (39 с лецит.акт.) 89 (19 с лецит.акт.)
№ 4 110 (35 с лецит.акт.) 100 (32 с лецит.акт.)
№ 5 116 (29 с лецит.акт.) 111 (38 с лецит.акт.)
№ 6 98 (24 с лецит.акт.) 110 (31 с лецит.акт.)
№ 7 96 (20 с лецит.акт.) 103 (36 с лецит.акт.)
№ 8 106 (31 с лецит.акт.) 96 (25 с лецит.акт.)
№ 9 103 (34 с лецит.акт.) 94 (24 с лецит.акт.)
№ 10 108 (42 с лецит.акт.) 102 (29 с лецит.акт.)

Таблица 9. Результаты модельного эксперимента 
в ламинарном боксе при отборе 500 дм3 воздуха, 

содержащего микроорганизмы 
K. rhizophila ЦГЛМ-2-2019, S. aureus ЦГЛМ-1-2019, 

S. epidermidis ЦГЛМ-15-2019

Номер 
отбора

Оператор А Оператор В

количество микроорганизмов 
в 500 дм3 воздуха (КОЕ)

количество микроорганизмов 
в 500 дм3 воздуха (КОЕ)

№ 1 89 (19 с лецит.акт.) 95 (17 с лецит.акт.)
№ 2 94 (25 с лецит.акт.) 100 (28 с лецит.акт.)
№ 3 102 (39 с лецит.акт.) 99 (30 с лецит.акт.)
№ 4 113 (36 с лецит.акт.) 109 (39 с лецит.акт.)
№ 5 108 (27 с лецит.акт.) 97 (32 с лецит.акт.)
№ 6 102 (34 с лецит.акт.) 92 (21 с лецит.акт.)
№ 7 92 (19 с лецит.акт.) 103 (31 с лецит.акт.)
№ 8 110 (37 с лецит.акт.) 116 (45 с лецит.акт.)
№ 9 103 (39 с лецит.акт.) 104 (37 с лецит.акт.)
№ 10 105 (44 с лецит.акт.) 98 (27 с лецит.акт.)

Таблица 10. Результаты модельного эксперимента 
в ламинарном боксе при отборе 500 дм3 воздуха, 

содержащего микроорганизмы 
S. aureus ATCC 6538, K. rhizophila ЦГЛМ-2-2019, 

S. epidermidis ЦГЛМ-15-2019

Номер 
отбора

Оператор А Оператор В

количество микроорганизмов 
в 500 дм3 воздуха (КОЕ)

количество микроорганизмов 
в 500 дм3 воздуха (КОЕ)

№ 1 89 (25 с лецит.акт.) 109 (33 с лецит.акт.)
№ 2 98 (21 с лецит.акт.) 117 (42 с лецит.акт.)
№ 3 105 (32 с лецит.акт.) 88 (20 с лецит.акт.)
№ 4 111 (37 с лецит.акт.) 110 (29 с лецит.акт.)
№ 5 106 (30 с лецит.акт.) 99 (35 с лецит.акт.)
№ 6 98 (22 с лецит.акт.) 104 (21 с лецит.акт.)
№ 7 100 (38 с лецит.акт.) 97 (26 с лецит.акт.)
№ 8 97 (19 с лецит.акт.) 107 (39 с лецит.акт.)
№ 9 102 (34 с лецит.акт.) 95 (27 с лецит.акт.)
№ 10 118 (43 с лецит.акт.) 99 (34 с лецит.акт.)

Таблица 11. Результаты модельного эксперимента 
в ламинарном боксе при отборе 500 дм3 воздуха, 

содержащего микроорганизмы 
K. rhizophila ЦГЛМ-2-2019, S. aureus ЦГЛМ-1-2019, 

S. epidermidis ЦГЛМ-15-2019

Номер 
отбора

Оператор А Оператор В

количество микроорганизмов 
в 500 дм3 воздуха (КОЕ)

количество микроорганизмов 
в 500 дм3 воздуха (КОЕ)

№ 1 97 (23 с лецит.акт.) 110 (35 с лецит.акт.)
№ 2 104 (33 с лецит.акт.) 105 (28 с лецит.акт.)
№ 3 96 (29 с лецит.акт.) 102 (33 с лецит.акт.)
№ 4 103 (36 с лецит.акт.) 99 (20 с лецит.акт.)
№ 5 107 (40 с лецит.акт.) 104 (30 с лецит.акт.)
№ 6 97 (23 с лецит.акт.) 89 (17 с лецит.акт.)
№ 7 106 (28 с лецит.акт.) 98 (21 с лецит.акт.)
№ 8 100 (31 с лецит.акт.) 106 (35 с лецит.акт.)
№ 9 113 (39 с лецит.акт.) 102 (30 с лецит.акт.)
№ 10 98 (34 с лецит.акт.) 100 (35 с лецит.акт.)

Таблица 12. Результаты модельного эксперимента 
в ламинарном боксе при отборе 500 дм3 воздуха, 

содержащего микроорганизмы 
S. aureus ATCC 6538, K. rhizophila ЦГЛМ-2-2019, 

S. epidermidis ЦГЛМ-15-2019

Номер 
отбора

Оператор В Оператор А

количество микроорганизмов 
в 500 дм3 воздуха (КОЕ)

количество микроорганизмов 
в 500 дм3 воздуха (КОЕ)

№ 1 121 (43 с лецит.акт.) 103 (39 с лецит.акт.)
№ 2 107 ( 32 с лецит.акт.) 98 (27 с лецит.акт.)
№ 3 98 (24 с лецит.акт.) 106 (37 с лецит.акт.)
№ 4 109 (37 с лецит.акт.) 111 (35 с лецит.акт.)
№ 5 102 (36 с лецит.акт.) 97 (24 с лецит.акт.)
№ 6 108 (31 с лецит.акт.) 100 (21 с лецит.акт.)
№ 7 97 (29 с лецит.акт.) 103 (38 с лецит.акт.)
№ 8 109 (39 с лецит.акт.) 99 (29 с лецит.акт.)
№ 9 99 (29 с лецит.акт.) 109 (36 с лецит.акт.)
№ 10 100 (32 с лецит.акт.) 108 (37 с лецит.акт.)
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Исследования смешанных аэрозолей прово-
дили также на желточно-солевом агаре. Наблю-
дался рост разных по морфологии колоний.

Для подтверждения Staphylococcus aureus 
на желточно-солевом агаре делали мазки и окра-
шивали по Граму. Колонии окрашивались поло-
жительно и имели шарообразную форму, распола-
гались в виде скоплений, напоминающих гроздья 
винограда. Бактерии вида Staphylococcus aureus 
на желточно-солевом агаре образовали круглые, 
слегка возвышающиеся над поверхностью агара 
колонии с ровными краями диаметром 2–2,5 мм, 
окрашенные в желтый или белый цвет, окружен-
ные прозрачной зоной лецитиназной активности. 
Выделенную чистую культуру исследовали на на-
личие фермента плазмокоагулазы, а также пере-
севали на среду Гисса с маннитом или мальто-
зой, разлитую высоким столбиком. Рост стафило-
кокка на среде Гисса с маннитом или мальтозой 
сопровождался ферментацией или окислением 
углевода, а также изменением цвета среды.

Аналогичные исследования смешанных аэро-
золей проводили на маннит-солевом агаре. Sta- 
phylococcus aureus образовывал колонии, окру-
женные желтыми зонами, которые свидетельство-
вали о его способности ферментировать маннит.

Стафилококки по Граму окрашивались положи-
тельно и имели шарообразную форму, располага-
лись в виде скоплений, напоминающих гроздья 
винограда. Выделенную чистую культуру исследо-
вали на наличие фермента плазмокоагулазы. Про-
водили исследование на подтверждение на среде 
Гисса с маннитом или мальтозой. Рост стафило-
кокка на среде Гисса с маннитом или мальтозой 
сопровождался ферментацией или окислением 
углевода, а также изменением цвета среды.

Выводы. Для апробации методов выявления 
бактерий вида Staphylococcus aureus в воздушной 
среде помещений организаций здравоохранения 
выполнено моделирование микробных аэрозолей 
с использованием типовых штаммов микроорга-
низмов и изолятов, выделенных в ходе монито-
ринга воздушной среды помещений организаций 
здравоохранения. В закрытом ламинарном бок-
се проводили отбор проб воздуха в количестве 
500 дм3 при помощи пробоотборника воздуха 
SAS SUPER 100 (PBI International, Италия) на по-
верхность Байрд-Паркер агара, желточно-солевого 
агара и маннит-солевого агара. В модельном 
эксперименте показана высокая сходимость ре-
зультатов между операторами, а также установле-
но, что 500 дм3 отбираемого воздуха является опти-
мальным для выявления Staphylococcus aureus.
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